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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage!

Looking for similar multimeter manual?
Document preview [1st page]
[bookmark: dl]
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	Preview of MULTIMETER UT33D SCH [1st page]
Click on the link for free download!
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	Also known: MULTIMETER UT-33D UT33D UT 33

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
[bookmark: related-topics]
Translate this page:


Relevant METER forum topics:

MESTEK DM100C multiméter forgókapcsoló 

Sziasztok!



Segítséget szeretnék kérni a szóbanforgó kínai muntiméterrel kapcsolatban. A csipogóját szerették volna elnémítani, mivel a méréshatár váltásokkor minden tekerésre idegesítően csipog benne a buzzer. Szétszedéskor széthullottak a kapcsolóban lévő réz érintkezők. Addíg sikerült hosszas kísérletezgetéssel eljutnom, hogy a helyére kerültek a mérendő dolgok, ám a kikapcsolás csak látszólag  történik meg mivel az áramfelvétele felugrik 480mA-re. (Működés közben csupán 43mA a felvett áram) 

A lemezeknek még nem ez a megfelelő helyzete. Lenne valami ötletetek miként lehetne a helyére rakni öket?



Köszönettel: gapati



BUÉK Mindenkinek!

 

Peer-Tronic Digital Multimeter ADM-10B ről keresek információkat. Megoldva. Halott az agya.

Sziasztok!
A címbeli műszerben valaki át-kókányolt néhány ellenállást.
Rajzban nem is reménykedek, de hátha valakinél vigyorog egy érintetlen vagy szakszerűen javított darab.
Ha van valakinél, akkor legyen olyan jó és fotózza le jó nagy felbontásban a panel mindkettő oldalát, hogy helyre tudjam hozni!
A fáradozást előre is köszönöm.
Íme neten talált fotó:
[image: ]
http://www.auldies.euweb.cz/dev/Peer-tronic_ADM-10B.jpg

MY64 multiméter kalibrálásához  , beállitásához kellene egy kis segitség !

Szervusztok,A fent nevezett müszer jo 10 évvel ezelött megbetegedett ,5-10 voltokat csalt az elemet percek alatt lemeritette ,Mivel akkoriban még csak kivülröl láttam multimétert nem mertem hozzáfogni a javitáshoz , odaadtam egy ismerösömnek , aki elvitte egy "szakihoz" ,aki állitása szerint megjavitotta a müszert .Az R55 ellenállásra ráforrasztott egy 6k8 ellenállást és visszaadta,A változás csak annyi volr hogy  kevesebbet csalt de még mindig elfogadhatatlan volt  igy mérgemben eltettem hogy ne is lássam.Idöközben tanulgattam ezt azt töletek és most ujra elövettem , az icl7106 természetesen "fekete pötty" formájában csücsült benne , ezt óvatosan kiköszörültem és bedrotoztam hellyette egy normál ICL 7106-ot , mivel még mindig nagyon sokat fogyasztott 9 voltrol 45 ma ,tovább  kutattam , és kiderült hogy az IC8 7555 ic nagyon zabálja az áramot igy azt is kicseréltem NE 555 re mert más nem volt.Igy most a multiméter fogyasztása 5.3 miliamper,Váltofeszültséget normálisan mér,viszont egyenfeszültség mérésnél nem tudom hogy hogyan járjak el azért,  hogy minden méréshatáron megfelelöen pontos legyen .Ehhez kellene egy kis utmutató , mi a kalibrálás menete , hogyan kell csinálnom hogy jo legyen minden méréshatáron? Ugyanis nagyon valöszinü hogy az illetö kisérletezett a trimmer potméterekkel is , igy azokat is ujra be kellene állitanom .Jo lenne egy kis felvilágositás hogy melyik potméterrel mit és hogyan kell beállitani.Köszöntem elöre is mindenkinek a joindulatát , üdvözlettel dddemeter,

Multimeter Leader LDM-853A . Display wrong all values

Need more information , service manual about Multimeter Leader LDM-853A. Can you help me? Thank you very much .



Similar manuals:

[image: MULTIMETER UT51 SCH service manual]
MULTIMETER UT51 SCH
[image: MULTIMETER UT52 SCH service manual]
MULTIMETER UT52 SCH
[image: MULTIMETER UT53 SCH service manual]
MULTIMETER UT53 SCH
[image: MULTIMETER UT54 SCH service manual]
MULTIMETER UT54 SCH
[image: MULTIMETER UT55 SCH service manual]
MULTIMETER UT55 SCH


If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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