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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage!

Looking for similar multimeter manual?
Document preview [1st page]
[bookmark: dl]
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Click on the link for free download!
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	Also known: MULTIMETER UT-39C UT39C UT 39

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
[bookmark: related-topics]
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Relevant METER forum topics:

ANENG ST170 Clamp Meter Multimeter lakatfogó árammérési hiba

Sziasztok 

Vettem ismerősömnek egy ilyen típusú műszert ANENG ST170 Clamp Meter Multimeter ami áram mérésben ami a legfontosabb lenne ismerősebnek hibásan mér kevesebbet mutat mint kellene 

látott e már valaki ilyent belűről lehet e korrigálni ezt a mérési hibát

https://vi.aliexpress.com/item/1005005871737031.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.1d821802OQUacM&gatewayAdapt=glo2vnm

 

Aneng V8, BSide ZT-M1 multimeter ki-be kapcsolása

Sziasztok!

Vettem egy Aneng V8 műszert, van rajta 6gomb amivel lehet minimum-maximumot váltani, frekvenciát állitani, stb. de sajnos kikapcsoló gombja nincs, leszámítva a tekerőn találhatót. 15perc tétlenség után automatikusan kikapcsol, de nem szeretném bekapcsolt állapotban eltenni, tudván hogy majd csak kikapcsol. Legtöbszőr folytonosságot mérek ami elég távol van a tekerőn található Off állástól, ezért nem szeretném állandóan oda-vissza tekergetni hanem 1 gombnyomással kikapcsolnám. Az is jó lenne esetleg ha a 15percet le tudnám röviditeni mivel van gomb az automata kikapcsolás utáni ujrainditáshoz (meg kell nyomni a Hold gombot), sőt az automata kikapcs letiltható, de nem ír semmit hogy az időzitő állitható lenne. Nem szivesen helyeznék bele 1 uj gombot mely megszakítaná mondjuk a táplálást az elemről, de egy meglévőt szivesen használnék erre a célra.

Esetleg valakinek volt még ilyen gondja és sikerült megoldást találni rá?

DT9205A multiméter ellenállás érték

Sziasztok!
Fenti multit hozta a tesóm. Nem mérte meg neki a az elemeit. R8 elfüstölt, a kapcsolási rajz szerint R8 220k, viszont az enyém máshogy néz ki, nem kerek a tranzisztor rész. A PTC -vel soros R8 értéke kellene. Köszönöm!

MESTEK DM100C multiméter forgókapcsoló 

Sziasztok!



Segítséget szeretnék kérni a szóbanforgó kínai muntiméterrel kapcsolatban. A csipogóját szerették volna elnémítani, mivel a méréshatár váltásokkor minden tekerésre idegesítően csipog benne a buzzer. Szétszedéskor széthullottak a kapcsolóban lévő réz érintkezők. Addíg sikerült hosszas kísérletezgetéssel eljutnom, hogy a helyére kerültek a mérendő dolgok, ám a kikapcsolás csak látszólag  történik meg mivel az áramfelvétele felugrik 480mA-re. (Működés közben csupán 43mA a felvett áram) 

A lemezeknek még nem ez a megfelelő helyzete. Lenne valami ötletetek miként lehetne a helyére rakni öket?



Köszönettel: gapati



BUÉK Mindenkinek!
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If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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