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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage!
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	Also known: SINCLAIR TF-830 FREQUENCY METER TF830 25MHZ 3GHZ TF 830 25 MHZ GHZ

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
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Relevant METER forum topics:

GW GOS 522 oszcilloszkóp, Nagyfeszültség hiány.

Sziasztok 

Segítségre lenne szükségem egy oszcilloszkóp javítására.
Típus: GW GOS 522. A nagyfeszültség generátor sehogy nem akar elindulni.
Mellékelem a rajzot.
A tápfesz rendben.
U 603:TL081 lábakon a következő feszültséget mérem : 
2 láb :  +2;2 V
3 láb :  +7,2 V
4 láb : - 12 V
6 láb : +11,2 V
7 láb : +12 V

A Q605 Tranzisztor kollektorán , emiterén a  (másik táp) + 18 V ugyancsak megvan.
Bázisán + 1,4 V , de oszcillátor jel semmi.

Az ellenállások teljesen értéke jók.
Természetesen az IC-t cseréltem.
Az C 612:1,5 ,nF , C613:22 nF kondenzátor cserélve, és C 611: 1 nF tantál kondi is cserélve.
Az IC  6 lábon nem mérek oszcillátor jelet, amit a Q 605  tranzisztort működtetne.

A nagyfesz trafó szekunderét leválasztottam, ha esetleg ott zárlatos  lenne. De már próbáltam leválasztva, és vissza kötve, de nem indul sehogy sem.

A nagyfesz trafó primerjein mérem a tekercset.

Szóval már sokmindent néztem.

Esetleg valakinek ötlete ?
Köszi előre is a válaszokat.

Gyors felfutású négyszög generátort építenék

Sziasztok!

Építenék -ha lehetséges- gyors felfutású négyszög generátort. Jó volna ha a felfutási időt 1ns körül lehetne tartani, az oszcillációs frekvencia úgymond' mindegy, de legalább 50MHz körül kéne, frekvencia stabilitás nem érdekes, kimeneti feszültségnek 5-6V kellene 75 Ohmos lezárásra. Lehetséges ilyet házilag eszkábálni, vagy reménytelen? 

MF 133 kéziműszer javítási tapasztalat.

Tisztelt Tanya társak!

A fenti műszer javítása kapcsán kértem itt kapcsolási rajzot, mely jogosan le lett tiltva, de átraktam a vanted- be.
Ezt csak azért írtam mert megköszönöm a fáradtságát aki feltöltötte.

A mérések szerint a műszer jónak tűnt, de mérésnél mindíg magasabb feszek és áramok voltak mérhetők a ténylegesnél.
A hiba az első 2 Ohmos ellenállás forrasztási hibája miatt keletkezett.
Csak azért írom le, mert ilyennel még nem találkoztam. Hála az ólommentes forrasz anyagnak, (a teljes forrasz anyag nem diffundált a fóliára), ezért hol érintkezett (mozgatás- mérés), hol nem.

Hiába, ami bevált meg kell változtatni, mert jó forrasz anyaggal túl sokáig üzemelne.

A eredeti rajzon változtattam, mert a gyűjtősínek rajza így valós, jobban követhető a kapcsolás.
Hátha valakinek még szüksége lesz rá.

Megint egy új tapasztalat, örökké tanul az ember.

Szép napot kívánok,
Tamás

Az X1-50 wobblerem 800V-os tekercse megszakadt.

Tisztelt Fórumtársak!

Az X1-50 wobblerem 800V-os tekercse megszakadt. A oszcilloszkópcső tápfeszültségének része.Orosz nyelvű fórumon olvasva(fordító),ez gyakori probléma. Abban bízok,hátha van már erre kidolgozott,akár flyback  tápos megoldás stb. Ha valaki tudna segíteni,szivesen venném! Előre is köszönöm!

                      Köszönöm!
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If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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