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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage!
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	Also known: HP 120A 120AR 120B 120BR 120 AR BR PROCEDURE

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
[bookmark: related-topics]
Translate this page:


Relevant METER forum topics:

HP5082-2830 diódahidat keresek

Üdv mindenki!

Keresek HP5082-2830 típusú diódahidat, vagy beszerzési forrást



Hátha valakit még érdekel. Jobb árak vannak, mint az E bay-on

http://f6kmf.org/wp-content/uploads/2021/06/A-1.pdf

Velleman HPS40 kézi oszcilloszkóp javítása

Sziasztok!
Van egy meghibásodott velleman hps 40 típusu szkópom ami valószínüleg túlfeszültséget kapott,maga a műszer bekapcsol
működik a kijelzője lehet mozogni a menüjében csak a vízszintes tengely nem középen hanem a kijelző felső részén
foglal helyet és nem reagál semmilyen bemenő jelre.A készüléket szétszedtem és nagyító alatt megvizsgálva a következőket tapasztaltam:
a panelon 4 db megégett smd alkatrészt találtam amikről nem tudom ,hogy mi lehet viszont mindegyiken ugyanaz a szám van.
Itt kérném a segítségeteket ,hogy mi lehet ez az SMD-s alkatrész.
Segítségeteket előre is köszönöm.

HP 54503 Oszcilloszkóp hibajelenség MEGOLDVA

Sziasztok !

A HP 54503 oszcilloszkóp következő hibával üzemképtelen.
Hibajelenség a selftest szerint:

D/A converter Fail ( decimálisan kiírt hibaszám: 27 )

A/D converter Fail ( decimálisan kiírt hibaszám: 21 )

Analog trigger Fail ( decimálisan kiírt hibaszám: 32 )

Protected Non-Volatile RAM Fail

Bekapcsoláskor ki írja a képernyőre Cheksum RAM fail.

A menü rendesen működik.

Tápegység rendesen kiadja a feszültséget.

Lehetséges hiba a függőleges eltérítésnél a RAM a processzor körül ?

Kapcsolási rajzom nincs, Nem tudom honnan lehet letölteni.



Kösuzönöm a hozzászólásokat.

A műszer megjavítva.

Külön köszönet, akik utaltak   a hibás NV RAM aalkatrészre, és a benne elhelyezkedő gombelemre.

Ez volt a hibás alkatrész. A DALLAS alkatrész belsejében egy gombelemre kiszerelve, és hehére egy másik gombelemre cserélve.

Utámna az összes selfteszt passos, a kalibráció sikeres.

Azóta nem ír ki hibát, a szkóp tökéletesen működik.



Üdv.



HP8594 spektrumanalizátor kalibrációs probléma

Sziasztok



Sajnos a féktett HP8594 spektrumanalizátor megadta magát.

Bekapcsoláskor kiírja a képernyőre hogy FREQ UNCAL



A CAL OUT kimenetet összekötöm az RF Input-al, és nyomok egy kalibrációt.



Kiírja a képernyőre hogy CAL SIGNAL NOT FOUND



Keresgéltem az internetet és írják hogy a belső elem lemerült, ezért kalibrációs adatokat elfelejtette.



De a dátumot  és az időt továbbra is tárolja.  Illetve  miért írja kalibrációkor hogy CAL SIGNAL NOT FOUND



Mellékelem a fotókat.



Esetleg találkozott ilyennel ?





Köszi a válaszokat előre is
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If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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